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Extraction manuelle d’ADN/d’ARN sur colonne avec sorbant

De nombreuses extractions manuelles des acides nucléiques (extraction sur sorbant, a laide de particules
magnétiques, sur colonnes, etc.) sont fréquemment utilisées. Dans toutes ces méthodes, on peut distinguer des
étapes communes : la lyse (lyse cellulaire permettant de rompre les cellules/tissus), la liaison au porteur (billes, sorbant,
autres porteurs), le lavage (élimination des débris, des contaminants et de toutes autres substances non pertinentes)
et Iélution (libération de la cible dans une solution appropriée). Nous offrons une gamme compléte de dispositifs
garantissant la stabilité et la reproductibilité de votre méthode d'extraction manuelle préféerée.

Resuspension de réactif et centrifugation du tube primaire
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Lavage permettant d'éliminer les débris cellulaires ainsi que toute contamination
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Séparation de I'acide nucléique du porteur (élution)
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Produits supplémentaires recommandés pour la ligne d’extraction manuelle

d’ADN/ARN par sorbant
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